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Suodattava puolinaamari OPH PROMOS, OPH FFP2 NR Particle Filtering Half
Mask, malli RB-008, testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.
Linkki ilmoitukseen
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005794

Suodattava puolinaamari ICE Pro Mask, testauksissa on todettu, ettei suojaa
vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005910

Suodattava puolinaamari Semimaschera filtrante LY-N900-N909, testauksissa
on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005913

Suodattava puolinaamari PUREMEN KN95, ei ole vaatimustenmukainen.
Linkki ilmoitukseen
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005653

Suodattava puolinaamari KN95 Protective Mask, malli DX-03, testauksissa on
todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005941

Suodattava puolinaamari Alsace Protection MASQUE FFP3 NR, testauksissa on
todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005954
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Suodattava puolinaamari Alsace Protection, malli AP-1601, testauksissa on
todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

Linkki ilmoitukseen
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005955
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