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EU:n ilmoitukset vaarallisista tuotteista: Heinäkuu 
2021 

Suodattava puolinaamari YWSH, malli SH-ZK12, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla 
tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004042 

Suodattava puolinaamari PROPAKS, malli P-0102/ P0102, testauksissa todettu, ettei suojaa 
vaaditulla tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004025 

Suodattava puolinaamari DECADE, malli Art-Nr. 1488, testauksissa todettu, ettei suojaa 
vaaditulla tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004024 
 
Suodattava puolinaamari Anysound10, malli KN95, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla 
tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003870 
 
Suodattava puolinaamari Anysound10, malli KN95, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla 
tavalla. Eri pakkauskoko kuin edellisessä. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003866 

Suodattava puolinaamari Face Mask, malli D373853, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla 
tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004090 
 
Suodattava puolinaamari Professional Protection, malli KN95, testauksissa todettu, ettei suojaa 
vaaditulla tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004089 

Suodattava puolinaamari Univent medical, malli 2001, testauksissa todettu, ettei suojaa 
vaaditulla tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004070 

Suodattava puolinaamari Eversmart Nano, malli HZ-KN95 Super Safe, testauksissa todettu, 
ettei suojaa vaaditulla tavalla. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004218 
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Sekoituskone Tehnomatik, malli MS570, valmistettu Serbiassa. Koneen suojakannen rajakytkin 
oli helposti ohitettavissa ilman työkaluja, eikä koneessa ollut hätäpysäytyslaitetta. Työntekijä oli 
kiilannut rajakytkimen tapin sisään ja käytti konetta suojakansi auki-asennossa. Sekoitinruuvi repi 
hänen kätensä irti kainalosta asti; kuolema. 
Linkki ilmoitukseen 
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004067 
 

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti 
etunimi.sukunimi@stm.fi. 
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